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Resumen
Los equipos de refrigeracio´n deben cumplir con las normativas nacionales e internaciona-
les, y deben ser eficientes en el consumo de energı´a para poder ser fabricados y comercia-
lizados. Es comu´n que durante la etapa de disen˜o y prueba de prototipos de ma´quinas y
dispositivos te´rmicos, se requiera medir el desempen˜o de e´stos en condiciones especı´ficas
y de forma controlada. En este sentido, algunos productos requieren ser probados a baja
temperatura (pruebas con temperaturas cerca de los -30 ◦C) y la informacio´n obtenida sue-
le ser de gran relevancia para evaluar la respuesta dina´mica, el desempen˜o y el deterioro
de ma´quinas que operan en condiciones clima´ticas extremas.
La ca´mara clima´tica que se desarrollo´ en las instalaciones de la Facultad de Ingenierı´a
Meca´nica y Ele´ctrica (FIME) excede en capacidades y desempen˜o a su predecesora, la
Ca´mara de Bajo Costo, construida y disen˜ada por el Grupo de Investigacio´n en Energı´as
Te´rmica y Renovable de la UANL en el Centro de Tecnologı´a CETECWhirlpool Me´xico,
ubicado en el municipio de Apodaca en el Estado de Nuevo Leo´n. El rango de temperatu-
ras de la ca´mara clima´tica se han ampliado (-30 a 45 ◦C), la precisio´n en la temperatura es
de ± 0.5 ◦C. La adquisicio´n de datos registra en una computadora las temperaturas, voltaje,
corriente y calcula la potencia consumida por dispositivos o ma´quinas en prueba, dentro
del programa se crea un registro del consumo ele´ctrico. En el sistema de control se gobier-
nan va´lvulas dentro del circuito de refrigeracio´n y resistencias ele´ctricas que acondicionan
el clima interno de la ca´mara. Para lograr estos avances se desarrollaron una amplia ga-
ma de tareas, mismas que han mostrado efectividad. En este documento se da cuenta de
algunas de las estrategias que se han desarrollado y cuya principal aportacio´n es la imple-
mentacio´n de un sistema de control basado en el controlador PID (proporcional, integral,
derivativo) altamente flexible, el cual gobierna la refrigeracio´n y calefaccio´n; dando co-
mo ventaja la versatilidad de programacio´n en pruebas, ya sean con cambios dina´micos o
esta´ticos en el tiempo y en alguna propiedad fı´sica del ambiente con variaciones mı´nimas.
Los logros se alcanzaron debido al apoyo y trabajo del personal acade´mico, vincula-
cio´n con empresas del ramo de la refrigeracio´n y una fuerte conviccio´n del equipo de traba-
jo. Pruebas preliminares del desempen˜o de refrigeradores comercializados con el nombre
de Chillerators por empresas del consorcio Whirlpool en Ame´rica del Norte, permitieron
2identificar a´reas de oportunidad que condujeron a mejoras en el algoritmo de control, en
la programacio´n de la aplicacio´n, ası´ como en la adquisicio´n de datos. La ca´mara de clima
controlado ha sido el esfuerzo de todo un equipo que lleva como objetivo la formacio´n de
recursos humanos de alto nivel acade´mico y con la capacidad de desarrollar proyectos de
investigacio´n ba´sica y aplicada en las distintas disciplinas de la ingenierı´a energe´tica. Es
importante mencionar que el trabajo que se reporta en esta Tesis fue reconocida a nivel
estatal a trave´s de la nominacio´n al Premio Estatal de la Juventud de Nuevo Leo´n, y na-
cional con el premio NI Reto Acade´mico 2013 al Desarrollo Tecnolo´gico de Vanguardia
organizado por la empresa National Instruments.
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Capı´tulo 1
Introduccio´n
1.1. Motivacio´n
La energı´a es insumo fundamental en nuestra vida diaria, es aquello que mueve al
mundo pero adema´s es la principal causa del cambio clima´tico. En donde emplear cada
kWh de energı´a en forma eficiente supone una fuente de ventaja competitiva para el paı´s
y las empresas. El consumo energe´tico de un refrigerador es de suma importancia en la
decisio´n de compra de usuarios dome´sticos. Cada kWh cuesta al usuario, pero sin concien-
cia en el consumo, el precio que paga el usuario se puede duplicar cuando se aplican las
tarifas de alto consumo (DAC). De forma que cambiar de ha´bitos o sustituir los aparatos
por otros nos ahorra dinero; en algunos casos la alternativa que se propone puede parecer
inicialmente ma´s costosa.
Por mucho, el refrigerador es el producto con mayor venta y uso a nivel mundial segu´n
la revista mexicana del consumidor. Actualmente podemos encontrarlos en una gran varie-
dad de modelos: de una o dos puertas, con congelador y refrigerador. Como cabe suponer,
el desempen˜o varı´a de acuerdo a las caracterı´sticas fı´sicas. Al colocar los refrigeradores
bajo pruebas, buscamos simular las condiciones extremas de trabajo, se coleccionan datos
en dicha prueba y con estos tomar acciones en el disen˜o, programacio´n o en la decisio´n
de los materiales que los componen. No solo el desempen˜o del refrigerador, sino que los
componentes son de calidad colocando al producto del cliente o empresa con evidencia
fı´sica.
Un aspecto tı´pico en los refrigeradores convencionales es que cuenten con un com-
partimiento de alimentos y por lo menos un compartimiento congelador. Dichos com-
3
4partimientos son incorporados con temperaturas entre 0 y -13 ◦C, y se deben mantener
operando por un tiempo suficientemente largo para alcanzar la condicio´n te´rmica estable.
La figura 1.1 muestra las condiciones te´rmicas que se deben monitorear con uso de ins-
trumentacio´n. La instrumentacio´n es colocada en distancias determinadas por la Norma
Oficial Mexicana de energı´a NOM-ENER-015-2012. La instrumentacio´n dara´ muestra de
la distribucio´n de temperaturas a lo largo de los compartimientos del refrigerador.
Figura 1.1: Datos de referencia de la NOM-ENER-015-2012
La medicio´n de humedad se realiza debido que es factor en la obstruccio´n de lo eva-
poradores, evitando la circulacio´n de aire debido a la generacio´n de escarcha. Debido a las
bajas temperaturas en el evaporador, la humedad del aire se condensa formando hielo en el
intercambiador de calor. La norma establece las condiciones que debe cumplir el lugar de
prueba en relacio´n a la velocidad de aire, y las variaciones de temperatura en la direccio´n
vertical. Ma´s adelante se detallan aspectos y caracterı´sticas del ambiente de prueba segu´n
la norma.
La ca´mara fue disen˜ada para poder ser empleada en una amplia variedad y tipos de
ensayos, adema´s de su aplicacio´n en pruebas de refrigeradores. El recinto tiene espacio
suficiente para albergar equipos te´rmicos de gran taman˜o. Es posible por ejemplo realizar
pruebas fı´sicas a motores te´rmicos bajo condiciones de clima controlado. Esto es de gran
relevancia para caracterizar el desempen˜o de motores que operan en ambientes frı´os, por
debajo de 0 ◦C, donde el proceso de arranque representa un desgaste excesivo como con-
secuencia de la baja temperatura. Otras aplicaciones incluyen por ejemplo estudios de la
sensacio´n de confort en recintos climatizados en funcio´n de las actividades de los usuarios
o en la evaluacio´n de aparatos de uso humano como las pruebas a los lentes de contacto
bajo distintas temperaturas y humedades, todo esto para evaluar el comportamiento del
ojo al ser expuesto a un cuerpo extran˜o en distintos ambientes. El sistema de control desa-
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5rrollado a trave´s de este trabajo resulta suficientemente versa´til para las aplicaciones antes
mencionadas debido a que es reprogramable, siendo factible realizar pruebas a condicio-
nes constantes o variables, en funcio´n de la necesidad en especı´fico.
1.2. Antecedentes y estado del arte
Me´xico ha sido pionero en la proteccio´n de la capa de ozono y ha trabajado para
reducir hasta un 90% su consumo de clorofluorocarbonos. La proteccio´n ambiental de-
mando´ la implementacio´n de avances tecnolo´gicos, adema´s de estrategias metodolo´gicas
para evaluar y estandarizar productos, por ejemplo de consumo generalizado: refrigerado-
res, compresores, aislamientos.
Las grandes industrias de la refrigeracio´n dome´stica hacen uso de laboratorios espe-
cializados para la evaluacio´n de sus productos, emplean instalaciones climatizadas en la
realizacio´n de pruebas experimentales y caracterizacio´n. La ca´mara clima´tica surge de la
necesidad de evaluar refrigeradores prototipos en condiciones ambientales controladas.
Con anterioridad extensos esfuerzos se han realizado para la primera construccio´n de
una ca´mara de clima controlado [1], teniendo dificultad en el desarrollo debido al espacio
de trabajo como se observa en la figura 1.2. La configuracio´n de los conductos entrada y sa-
lida de aire se baso´ en la medida del espacio disponible y las complicaciones geome´tricas.
Los detalles aerodina´micos con los conductos fueron revisados mediante el uso de dina´mi-
ca de fluidos computacional que arroja resultados confiables, adema´s del a´rea transversal
que debe tener el conducto para obtener una velocidad baja a la entrada de la ca´mara.
En dicho recinto, los conductos de inyeccio´n de aire fueron estudiados de manera
nume´rica, como se detalla en la referencia [2], dando resultados como los que se ilustran
en la figura 1.4. Al final se obtuvo un disen˜o del interior de la ca´mara y en los conductos
de aire con base en los resultados de la presio´n interna de los conductos y los aspectos
aerodina´micos. En la figura 1.3 se observa una vista de la distribucio´n de la magnitud de
la velocidad en la ca´mara.
El disen˜o permite establecer en el interior de la ca´mara condiciones clima´ticas contro-
ladas que cumplen con los para´metros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-
015-ENER-2012 para la realizacio´n de pruebas del consumo energe´tico de refrigeradores
dome´sticos (seccio´n 9.2 Cuarto de Prueba), misma que limita a las corrientes de aire a una
velocidad menor a 0.245 m/s, y un gradiente de temperatura vertical menor a 0.9 ◦C/metro.
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6Figura 1.2: Ca´mara Clima´tica de Bajo Costo
La humedad no es un para´metro de control considerado en la norma.
Para que la ca´mara de clima controlado opere de forma satisfactoria fue necesario di-
sen˜ar un sistema de control electro´nico flexible y un sistema de adquisicio´n de datos para
registrar los para´metros de intere´s durante las pruebas. Mediante un sistema completo de
adquisicio´n de datos se registran voltajes, temperaturas, corrientes y se calcula las poten-
cias en cada una de las cuatro estaciones de prueba con la que se cuenta en el interior de
la ca´mara clima´tica. Se cuenta con la posibilidad de utilizar de forma simulta´nea hasta 96
termopares tipo T para medicio´n de temperatura, y en cada estacio´n se proporciona voltaje
regulado en corriente alterna. El sistema de control que se esquematiza en la figura 1.5,
permite un adecuado desempen˜o de la ca´mara una vez que el usuario introduce la tempe-
ratura de consigna. El sistema esta´ disen˜ado para compensar las alteraciones tı´picas en el
medio externo que pudieran afectar las condiciones internas durante las pruebas fı´sicas.
Un conjunto de RTDs miden la temperatura dentro del recinto. Los RTDs fueron colo-
cados en la inyeccio´n y extraccio´n de aire; recopilando datos de importancia. Los sistemas
de control y de adquisicio´n de datos hacen la funcio´n de reunir informacio´n, usando equi-
po electro´nico de la marca National Instruments (NI) y software Labview, dentro de un
mo´dulo Controlador Auto´mata Programable llamado comercialmente Field Point de NI.
Se tiene programada la recoleccio´n de datos segu´n el usuario lo solicite. Se puede observar
en la figura 1.6 la vista fı´sica del componente electro´nico.
Con el sistema de control se gobierna una va´lvula de By-pass de gas caliente que hace
Grupo de Energı´as Te´rmica y Renovable, Facultad de Ingenierı´a Meca´nica y Ele´ctrica, UANL
7Figura 1.3: Distribucio´n dentro del recinto de bajo costo
Figura 1.4: Distribucio´n de la Funcio´n de Corriente dentro del conducto de aire
la funcio´n de cortocircuito en el sistema de refrigeracio´n. Es decir, ingresa vapor caliente
del compresor a la entrada del evaporador incrementando la temperatura del refrigerante
y disminuyendo la capacidad de transferencia de calor. Con el control, la va´lvula regula
la temperatura interna del recinto con una variacio´n de ± 1 ◦C, como se observa en la
figura 1.7, para un amplio rango de temperaturas. Se observa que la diferencia entre las
temperaturas instanta´nea y de consigna, T − T sp es muy cercana a 0 y menor a 1 ◦C.
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8Figura 1.5: Diagrama de control global
Figura 1.6: Field Point instalado en el panel de control de la ca´mara de bajo costo
1.2.1. Fundamentos de ciclos de refrigeracio´n por compresio´n de va-
por
Entre las a´reas de importancia de la termodina´mica se encuentra la refrigeracio´n, que
es la transferencia de calor de una regio´n de temperatura inferior hacia una zona de tem-
peratura superior. Las ma´quinas que realizan el ciclo de la refrigeracio´n se llaman refrige-
radores. Los refrigeradores son dispositivos cı´clicos y los fluidos con los que trabajan en
los ciclos se llaman refrigerantes. En el ciclo de refrigeracio´n por compresio´n de vapor,
el refrigerante se condensa y se evapora alternadamente. Se sabe por experiencia que el
calor fluye en la direccio´n en la que la temperaturas decrece, es decir, de las regiones de
alta temperatura a las de baja temperatura. Dicho proceso de transferencia de calor ocurre
en la naturaleza sin que se requiera la participacio´n de otro dispositivo. Se muestra en la
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9Figura 1.7: Respuesta de temperatura dentro del recinto
figura 1.8 el ciclo de refrigeracio´n de manera esquema´tica, en e´ste QL es el calor que se
extrae del medio confinado a la temperatura TL, QH es el calor que se rechaza hacia el
ambiente a una temperatura TH.
Figura 1.8: Diagrama del ciclo de refrigeracio´n
El ciclo de refrigeracio´n inicia absorbiendo calor del ambiente frı´o e incrementan-
do su entropı´a, despue´s se comprime en un proceso isentro´pico, enseguida rechaza calor
isote´rmicamente al ambiente exterior mediante el condensador. Finaliza expandie´ndose
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isentro´picamente y reiniciando el ciclo.
Ciclo ideal de refrigeracio´n por compresio´n de vapor
Las dificultades en el ciclo invertido de Carnot pueden ser eliminados al evaporar el
refrigerante por completo antes que se comprima, se sustituye la turbina con una va´lvula de
expansio´n o un tubo capilar (reg. de presio´n). El resultado es un ciclo ideal de refrigeracio´n
por compresio´n de vapor. El ciclo de refrigeracio´n por compresio´n de vapor es el que ma´s
se utiliza en refrigeradores comerciales, sistemas de aire acondicionado y en bombas de
calor. El ciclo ideal de refrigeracio´n que se ilustra en la figura 1.9 se compone de cuatro
procesos:
Compresio´n isoentro´pica en un compresor
Rechazo de calor a presio´n constante en un condensador
Estrangulamiento en un dispositivo de expansio´n
Admisio´n de calor a presio´n constante en un evaporador
Los cuatro componentes empleados en el ciclo de refrigeracio´n por compresio´n de
vapor son dispositivos que operan con flujo constante, por lo que los cuatro procesos men-
cionados que integran el ciclo pueden analizarse como procesos de flujo estable o perma-
nente. Los cambios en la energı´a cine´tica y potencial del refrigerante suelen ser pequen˜os
en relacio´n con los te´rminos de trabajo y transferencia de calor, y por lo tanto, en la pra´cti-
ca se ignoran. En estos te´rminos, la ecuacio´n de energı´a de flujo estable por unidad de
masa se reduce a
(qentrada − qsalida) + (wentrada − wsalida) = he − hi (1.1)
Ciclo real de refrigeracio´n por compresio´n de vapor
Un ciclo real de refrigeracio´n por compresio´n de vapor difiere de uno ideal en varios
aspectos principalmente debido a las irreversibilidades que suceden en varios componen-
tes, por ejemplo, la caı´da de presio´n debido a la friccio´n del fluido y la transferencia de
calor hacia o desde los alrededores.
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Figura 1.9: Esquema y diagrama T − s para el ciclo ideal de refrigeracio´n por compresio´n de vapor
En el ciclo ideal, como se observa en la figura 1.10, el refrigerante sale del evapora-
dor y entra al compresor como vapor saturado, sin embargo, en la pra´ctica no es posible
controlar el estado del refrigerante con precisio´n, de modo que se disen˜a el sistema con un
ligero sobrecalentamiento, asegurando que el refrigerante se evapore por completo cuan-
do entra al compresor. Usualmente la lı´nea que conecta al evaporador con el compresor es
larga, por lo tanto, la caı´da de presio´n ocasionada por la friccio´n del fluido y la transfe-
rencia de calor de los alrededores al refrigerante puede ser significativa. Como resultado
del sobrecalentamiento, la ganancia de calor en la lı´nea de conexio´n, las caı´das de pre-
sio´n en el evaporador y la lı´nea de conexio´n, se presenta un incremento en el volumen
especı´fico y por consiguiente, un incremento en los requerimientos de entrada de potencia
al compresor. Hay que recordar que el trabajo del flujo estable es proporcional al volumen
especı´fico. Adicionalmente, el proceso de compresio´n real incluye efectos de friccio´n, por
consiguiente, la entropı´a del refrigerante puede incrementarse (proceso 1-2) o disminuir-
se (proceso 1-2′). El proceso 1-2′ es ma´s deseable debido al requerimiento de entrada de
trabajo.
El proceso de compresio´n real incluye efectos de friccio´n, los cuales incrementan la
entropı´a y la transferencia de calor. En el caso ideal, se supone que el refrigerante sale del
condensador como lı´quido saturado a la presio´n de salida del compresor, sin embargo, en
la realidad es inevitable la caı´da de presio´n en el condensador ası´ como en las lı´neas de
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conexio´n y la va´lvula de estrangulamiento. No es fa´cil realizar la condensacio´n teniendo
al final un lı´quido saturado, adema´s, es indeseable enviar refrigerante a la va´lvula antes
de condesarlo por completo. En consecuencia, el refrigerante se sub-enfrı´a un poco antes
de que entre a la va´lvula, entra al evaporador con una entalpia inferior y por ello puede
absorber ma´s calor del espacio refrigerado. La va´lvula y el evaporador se localizan cerca
uno de otro, de modo que la caı´da de presio´n sea mı´nima.
Figura 1.10: Diagrama del ciclo ideal por compresio´n de vapor
Seleccio´n del refrigerante
Al momento de disen˜ar un sistema de refrigeracio´n existen una amplia variedad en-
tre los que puede elegirse: clorofluorocarbonos, amoniaco, hidrocarburos, dio´xido de car-
bono, aire e incluso agua. La crisis del ozono ha ocasionado una gran agitacio´n en la
industria de la refrigeracio´n y el aire acondicionado y ha generado un ana´lisis formal de
los refrigerantes actuales.
Para la seleccio´n de algu´n refrigerante se deben tomar en cuenta dos para´metros: la
temperatura de los dos medios (el espacio refrigerado y el ambiente). Para tener una trans-
ferencia de calor a una tasa razonable, se debe tener una diferencia de temperatura de 5
a 10 ◦C entre el medio con quien intercambia calor y el refrigerante. Otra caracterı´stica
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deseable es que no sea to´xico, corrosivo o inflamable, adema´s de que con alta entalpia de
evaporacio´n (minimizando el flujo ma´sico), y un bajo costo.
Se escogio´ el refrigerante 410a para la ca´mara clima´tica por los siguientes caracterı´sti-
cas:
Refrigerante de alta seguridad, clasificado por la ASHRAE como no to´xico, y no
inflamable.
Aplicaciones en nuevos equipos de baja y media potencia
Puede usarse en aceites de polie´ster y polivinile´ter con lo que es miscible, permite
un buen retorno al compresor.
Capacidad frigorı´fica superior al R22 y posee un buen rendimiento en modo calor.
1.2.2. Fundamentos de control
La Ingenierı´a de Control es una disciplina que se focaliza en modelizar matema´tica-
mente una gama diversa de sistemas dina´micos y el disen˜o de controladores que hara´n que
estos sistemas se comporten de la manera deseada. Tales controladores no necesariamente
son electro´nicos y por lo tanto la ingenierı´a de control es a menudo un subcampo de otras
ingenierı´as como la meca´nica.
Dispositivos tales como circuitos ele´ctricos, procesadores digitales y los microcontro-
ladores son muy utilizados en todo sistema de control moderno. La ingenierı´a de control
tiene un amplio rango de aplicacio´n en a´reas como los sistemas de vuelo y de propulsio´n
de los aviones de aerolı´neas, militares, en la carrera espacial y u´ltimamente en la industria
automotriz.
La refrigeracio´n tiene muchas aplicaciones, una de las cuales es la conservacio´n de
alimentos. Los alimentos y medicamentos son propensos a la degradacio´n debido al calor.
La cantidad de alimentos y medicamentos para abastecer a la poblacio´n mundial es de
gran magnitud, ası´ que la refrigeracio´n debe ser eficiente ele´ctricamente para no ser un
obsta´culo en su aplicacio´n.
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Tipos de lazos de control
El objetivo del control automa´tico es poder manejar con una o ma´s entradas (o refe-
rencia), una o ma´s salidas de una planta o sistema. Para hacerlo, la idea ma´s primitiva es
colocar entre la referencia y la planta, un controlador que sea el inverso de la funcio´n de
transferencia de la planta. La funcio´n de transferencia es igual al cociente de la transfor-
mada Laplace de la sen˜al de salida dividida con la transformada Laplace de la sen˜al de
entrada, de tal manera que la funcio´n de transferencia de todo el sistema, i.e. la planta ma´s
el controlador, es igual a uno, logrando de esta manera que la salida sea igual a la entrada.
Esta primera idea se denomina control en lazo abierto.
Los sistemas en lazo abierto tienen la ventaja de ser relativamente sencillos, por lo que
su costo es bajo y en general su confiabilidad es buena, pero con frecuencia son imprecisos
ya que no hay correccio´n de errores. En la figura 1.11 se muestra conceptualmente un
sistema de lazo abierto. Las desventajas que tiene el control por lazo abierto son:
Jama´s se conoce la planta o sistema, a lo ma´s se puede conocer un modelo aproxi-
mado, por lo que no se puede lograr el inverso perfecto.
No se puede usar para controlar plantas o sistemas inestables.
No compensa perturbaciones en el sistema.
Si la planta o sistema tiene grado relativo mayor que cero, no se puede crear un
controlador que la invierta, ya que no se puede hacer una funcio´n de transferencia
con grado menor que cero.
Es imposible invertir perfectamente una planta, si esta tiene retardos, ya que su
inverso serı´a un adelanto en el tiempo (se deberı´a tener la capacidad de predecir el
futuro).
Figura 1.11: Ejemplo de sistema en lazo abierto
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Una idea ma´s avanzada, y ma´s ampliamente implementada, es el concepto de feedback
o retroalimentacio´n. En este se usa la medicio´n de la salida del sistema como otra entra-
da del mismo, de tal forma que se puede disen˜ar un controlador que ajuste la actuacio´n
para variar la salida y llevarla al valor deseado. Este sistema se le llama lazo cerrado.
Observando la figura 1.12 se aprecian los elementos que conforma dicho sistema.
Figura 1.12: Elementos de un sistema en lazo cerrado
Los elementos ba´sicos de un sistema en lazo cerrado son los siguientes:
Comparador: Compara el valor deseado o de referencia de la condicio´n variable
que se controla con el valor medido de lo que se produce, y genera una sen˜al de
error. Se considera que suma la sen˜al de referencia, positiva, a la sen˜al del valor
medido, que en este caso es negativo.
Controlador: En cuanto recibe una sen˜al de error, el controlador decide que´ accio´n
llevar a cabo. Las acciones de control pueden ser sistemas alambrados (varios sis-
temas dependientes a un control), en cuyo caso la accio´n de control se define de
manera permanente por la conexio´n entre los elementos, o bien, pueden ser progra-
mables, donde el algoritmo de control se almacena en una unidad de memoria y se
puede modificar con una reprogramacio´n.
Elementos de actuacio´n: El elemento de actuacio´n produce un cambio en el proce-
so a fin de corregir o modificar la condicio´n controlada. El te´rmino actuador designa
al elemento de una unidad de correccio´n que proporciona la energı´a para realizar la
accio´n de control.
Proceso: El proceso es aquello que se esta´ controlando.
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Elemento de medicio´n: El elemento de medicio´n produce una sen˜al relacionada
con el estado de la variable del proceso que se controla.
Las ventajas que tiene el control por retroalimentacio´n son:
Controlar sistemas inestables.
Compensar perturbaciones.
Controlar sistemas incluso si estos tienen errores de modelado.
Desventajas:
El uso de sensores hace ma´s costoso (econo´micamente) el control.
Se introduce el problema del ruido, al hacer la medicio´n.
Un controlador puede reaccionar de varias maneras ante una sen˜al de error y propor-
cionar sen˜ales de salida para que actu´en los elementos correctores:
1. Control de dos posiciones: el controlador es en esencia un interruptor activado por
la sen˜al de error y proporciona so´lo una sen˜al correctora tipo encendido-apagado.
La accio´n de control del modo de dos posiciones es discontinua, en consecuencia
ocurren oscilaciones de la variable controlada en torno a la condicio´n requerida.
Esto se debe a retrasos en la respuesta de control y en el proceso. Con el sencillo
sistema de dos posiciones antes descrito existe el problema cuando la respuesta de la
habitacio´n ronda el valor predeterminado, el actuador alterna continuamente entre el
encendido y el apagado, reaccionando a pequen˜os cambios. Para evitar lo anterior,
en vez de usar so´lo un valor de consigna para que el controlador, se utilizan dos
valores, los valores comprendidos entre estos dos valores se llama banda muerta.
Como ejemplo se muestra el gra´fico de un calentador en la figura 1.13.
Si bien el control de dos posiciones no es muy preciso, los dispositivos que utiliza
son sencillos y, por lo mismo, es bastante econo´mico.
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Figura 1.13: Sistema de dos posiciones
2. Control proporcional (P): En el modo proporcional, la magnitud de la salida del
controlador es proporcional al taman˜o del error, es decir, el elemento de correccio´n
del sistema de control, por ejemplo una va´lvula, recibe una sen˜al que es proporcional
a la magnitud de la correccio´n requerida.
En la figura 1.14 se muestra como varı´a la salida del controlador con la magnitud y el
signo del error. La relacio´n lineal entre la salida del controlador y el error (e) tiende
a existir solo dentro de cierto intervalo de errores que se llama banda proporcional,
dentro de la banda proporcional la ecuacio´n de la lı´nea recta esta´ representada por:
Cambio de la Salidacontrolador
Valorre f erencia
= Kp ∗ e (1.2)
donde e es el error y Kp es la pendiente de la lı´nea de la figura 1.14. La salida
del controlador se expresa como un porcentaje del intervalo total de salidas posibles
dentro de la banda proporcional. Esta salida corresponderı´a, al cambio en la apertura
de una va´lvula completamente cerrada a completamente abierta, asimismo, el error
se expresa como un porcentaje del valor del intervalo total, es decir, el intervalo de
error correspondiente a una salida del controlador de 0 a 100 en porcentaje, entonces
el porcentaje de cambio en la salida del controlador respecto al valor de referencia
es igual a Kp * [Porcentaje de cambio en el error].
Como el 100% de la salida del controlador corresponde a un porcentaje de error
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igual a la banda proporcional:
Kp =
100
Banda Proporcional
(1.3)
La ecuacio´n 1.3 tambie´n se puede expresar como:
Cambio Salida = Io − I0 = Kp (1.4)
donde I0 es el porcentaje de la salida del controlador correspondiente a un error de
cero, y Io es el porcentaje de la salida cuando el porcentaje de error es e. Aplicando
la transformada de Laplace para obtener ecuaciones sencillas que no incluyen el
tiempo se obtiene:
Cambio de la salida (s) = Kp ∗ E(s) (1.5)
y como:
Funcio´n de transferencia = Cambio Salida(s)/E(s) (1.6)
donde Kp es la funcio´n de transferencia del controlador y E(s) es la transformacio´n
del error.
La magnitud de la desviacio´n es directamente proporcional a la magnitud de los
cambios en la carga e inversamente proporcional a la Kp; cuanto mayor sea el valor
de Kp, menor sera´ el cambio necesario en el error para manejar un cambio en la
carga.
En la respuesta del sistema en el control proporcional hay un elemento de ganancia
cuya funcio´n de transferencia es Kp en serie con el elemento en la trayectoria directa
G(s), como se muestra en la figura 1.15. El error es entonces:
E(s)=(Kp*G(s)/1+KpG(s))*R(s)
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Figura 1.14: Esquema que ilustra el concepto de Banda Proporcional
Figura 1.15: Sistema de Control Proporcional
3. Control derivativo (D): El cambio de la salida del controlador respecto al valor de
referencia es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo en la sen˜al de error.
Esto se representa en la siguiente ecuacio´n:
Isal − I0 = KD ∗ de/dt (1.7)
donde I0 es el valor de la salida para el valor de referencia, Isal el valor de la salida
cuando el error e cambia con una tasa igual a de/dt. Es comu´n expresar estas salidas
del controlador como un porcentaje del intervalo total de la salida y el error como
un porcentaje del intervalo total. KD es la constante de proporcionalidad, la funcio´n
de transferencia se obtiene tomando transformadas de Laplace, por lo tanto,
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(Isal − I0) ∗ s = KD ∗ s ∗ E(s) (1.8)
por lo que la funcio´n de transferencia es KD ∗ s.
En el control derivativo, en cuanto la sen˜al de error empieza a cambiar existe la
posibilidad de que el controlador produzca una salida de gran magnitud, ya que es
proporcional a la rapidez con que cambia la sen˜al de error, y no a su valor, por lo
tanto, se producen respuestas iniciales ra´pidas.
En la figura 1.16 muestra la salida que produce el controlador cuando la rapidez con
la que cambia la sen˜al de error en el tiempo es constante.
Figura 1.16: Sistema de Control Derivativo
Los controles derivativos no responden al error en estado estable, debido a que en
este caso la tasa de cambio del error en el tiempo es cero. Por lo anterior, el control
derivativo siempre se combina con el control proporcional. La parte proporcional
responde a todas las sen˜ales de error, incluso sen˜ales estables, en tanto que la parte
derivativa responde a la tasa del cambio.
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4. Control integral (I): Es aquel en el que la tasa de cambio de la salida de control I es
proporcional a la sen˜al de error de entrada e, KI es la constante de proporcionalidad
y, cuando la salida del controlador y el error se expresan como porcentajes, tienen
unidades s−1.
dI
dt
= KI ∗ e (1.9)∫ Isal
I0
dI =
∫ t
0
KI ∗ e ∗ dt (1.10)
Isal − I0 =
∫ t
0
KI ∗ e ∗ dt (1.11)
donde I0 es la salida del controlador en el tiempo cero, y Isal es la salida en el tiem-
po t. La funcio´n de transferencia se obtiene tomando la transformada de Laplace,
entonces:
Isal − I0 ∗ s =
1
s
∗ KI ∗ E(s) (1.12)
y ası´, la funcio´n de transferencia es: 1/s ∗ KI
La figura 1.17 ilustra la accio´n de un controlador integral cuando hay una sen˜al de
error constante como entrada al controlador. La gra´fica se puede observar de dos
formas: i) Cuando la salida del controlador es constante, el error es cero; cuando la
salida del controlador varı´a a una tasa constante, el error tiene un valor constante. ii)
La otra forma es interpretar en te´rminos del a´rea bajo la curva del error.
A´rea bajo la curva del error entre t = 0 y t =
∫ t
0
e dt (1.13)
Hasta el momento que se produce el error, el valor de la integral es cero y Isal=I0,
cuando ocurre el error se mantiene un valor constante. Por lo tanto, el a´rea bajo la
curva aumenta cuando se incrementa el tiempo, dado que el a´rea aumenta a una tasa
constante, la salida del controlador tambie´n aumenta a una tasa constante.
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Figura 1.17: Sistema Control Integral
5. Combinacio´n de controles: Proporcional Integral Derivativo. Al combinar los
tres modos de control (proporcional, integral y derivativo) se obtiene un controlador
que no tiene desviacio´n en el error y disminuye la tendencia a producir oscilaciones.
Este tipo de controladores se conoce como controlador de tres modos o controlador
PID, a continuacio´n la ecuacio´n que describe su comportamiento:
Isal = Kp e + KI
∫
e dt + KD
de
dt
+ I0 (1.14)
donde Isal es la salida del controlador cuando existe un error e, el cual varı´a con el
tiempo t, I0 es la salida del valor de referencia cuando no hay error, Kp es la constante
de proporcionalidad, KI la constante de integral y KD la constante derivativa.
Aplicando la transformada Laplace, se obtiene:
Isal − I0 = Kp E(s) +
1
s
KIE(s) + s KD (1.15)
y por lo tanto la funcio´n de transferencia es:
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ℓ(s) = Kp e +
1
s
KI e + s KD = Kp
(
1 +
1
T1 · s
+ TD s
)
(1.16)
El controlador de tres modos se puede considerar como un controlador proporcional
que a su vez tiene un control integral para eliminar la desviacio´n en el error, ası´ como
un control derivativo para reducir los retrasos.
1.2.3. Estado del arte
Se ha introducido el estudio de estrategias de control con el objetivo de decrementar
los cambios de temperatura dentro de ca´maras de almacenaje y en la bu´squeda de
la reduccio´n del consumo ele´ctrico durante su operacio´n. El uso de la instrumenta-
cio´n moderna y la innovacio´n cientı´fica han permitido el desarrollo de sistemas de
adquisicio´n y de control enfocados en el estudio del comportamiento dina´mico de la
temperatura dentro de recintos, en muchas ocasiones controlando la frecuencia del
compresor [8]. El criterio de seleccio´n en sistemas de control evalu´a el desempen˜o
del control en diferentes estructuras. La respuesta de los diferentes controladores
aplicados en el actual ciclo de refrigeracio´n por compresio´n de vapor indican que
la mejor estructura depende de la complejidad computacional y el desempen˜o del
control [7]. Experimentos conducidos en sistemas HVAC son usados para comparar
el desempen˜o de lo´gica difusa y el controlador convencional PID de proveedores,
donde se compara la respuesta de los controladores en cambios de temperatura del
aire de alimentacio´n [6].
Los evaporadores de tubo y aleta son usualmente empleados en muchos sistemas de
refrigeracio´n. Para incrementar la eficiencia energe´tica de los ciclos de refrigeracio´n
por compresio´n de vapor, la optimizacio´n de cada componente del circuito es fun-
damental. Las va´lvulas de expansio´n electro´nica eventualmente son utilizadas como
dispositivos de estrangulamiento para controlar el flujo de refrigerante, fijando el
valor de sobrecalentamiento en la salida del evaporador [9]. El evaporador exhibe
comportamientos inestables, afectando la seguridad y la eficiencia del sistema. Dos
posibles explicaciones para el comportamiento inestable son: uno debido a las ca-
racterı´siticas del evaporador [10, 11, 12, 13, 14], y dos por el sistema de control de
alimentacio´n de fluido al evaporador [15, 16, 17, 18].
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La frecuencia de los compresores y la apertura de la va´lvula de expansio´n son
para´metros de control para conducir la temperatura y el valor de sobrecalentamien-
to. Comportamientos transitorios y errores en estado estable de un sistema deben
minimizarse mientras el sistema llega a la salida deseada, los cuales incrementan
la importancia de seleccionar el algoritmo controlador. Controladores convencio-
nales como encendido-apagado, proporcional, proporcional integral y proporcional
integral derivativo (PID) son herramientas para un sistema de control [19] donde el
encendido-apagado es la te´cnica ma´s utilizada [23], pero el PID ha sido encontrado
como controlador simple en disen˜o, uso, e implementacio´n [21, 22].
Recientemente, el consumo energe´tico es un punto estricto en disen˜o de nuevo sis-
temas de refrigeracio´n [20, 24], pero los controladores convencionales no pueden
lidiar con comportamientos no lineales incluidos en los para´metros de los sistemas.
Entonces, controladores no lineales basados en lo´gica difusa y redes neuronales
[25, 26] pueden sobrellevar estos pendientes y adema´s, la ventaja importante en los
algoritmos es habilitar la solucio´n de problemas de control sin conocer a detalle el
modelo matema´tico [27, 28, 29, 30].
La generacio´n de escarcha deteriora la operacio´n y la eficiencia energe´tica. El des-
hielo se vuelve necesario, en donde la va´lvula de expansio´n es comu´nmente usado
como regulador de fluido refrigerante y en el ciclo reversible de deshielo [31, 32].
Para bombas de calor y sistemas de refrigeracio´n, el dispositivo de expansio´n es
componente clave para el control de flujo y sobrecalentamiento del fluido. Los ran-
gos de aplicacio´n de la va´lvula de expansio´n electro´nica se han expandido gradual-
mente, especialmente en sistemas de refrigeracio´n con variadores de velocidad o
sistemas multievaporadores [33, 34, 35, 36, 37, 38].
La investigacio´n relacionada con el ciclo reversible de deshielo es relativamente
menor comparada con el escarchamiento [39], debido a que el ciclo reversible de
deshielo es un proceso complejo envuelto en variaciones espaciales y temporales,
ası´ como muchos otros factores indeterminados [40]. Sin embargo, el uso de otros
reguladores para el ciclo reversible de deshielo esta´ disponible au´n con sus limita-
ciones [41].
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1.3. Planteamiento y justificacio´n del problema
Las actividades de disen˜o y desarrollo de ca´maras clima´ticas por parte del Grupo
de Investigacio´n en Energı´a Te´rmica y Renovable de la UANL surgieron a partir
de la necesidad de evaluar prototipos de refrigeradores desarrollados por la empresa
Whirlpool. Esta empresa posee ca´maras que esta´n certificadas para evaluar los pro-
ductos manufacturados por la empresa. Los productos evaluados y aprobados esta´n
certificados para su venta mundial. El uso de estas ca´maras es muy costoso y se
justifican para certificar productos con potencial comercial. Para la tarea de apo-
yar en la prueba de prototipos innovadores en la compan˜ı´a se requerı´a entonces de
una ca´mara que fuera capaz de reproducir las condiciones disponibles en las ca´mara
certificadas pero con un costo mucho menor, tanto en su construccio´n e instrumen-
tacio´n, como en su operacio´n y calibracio´n. Entonces es que se disen˜a y construye
la llamada Ca´mara de Bajos Costo.
Dado el costo elevado de las pruebas y la demanda excesiva dentro del la compan˜ı´a,
la Ca´mara de Bajo Costo que se construyo´ en el CETEC de Whirlpool resulto´ ser
una solucio´n ma´s econo´mica para apoyar en la evaluacio´n de producto terminado.
La capacidad de trabajo en dicha ca´mara se vio entonces superada por la cantidad
de producto que en la compan˜ı´a se desea probar, adema´s de lo atractivo que resulta
el costo de las prueba en esta ca´mara en particular. Entonces surgio´ la necesidad de
crear otra instalacio´n que apoye las tareas de innovacio´n tecnolo´gica relacionadas
con la empresa Whirlpool. Por ello, el Grupo de Investigacio´n en Energı´as Te´rmica
y Renovable de la UANL se dio a la tarea de construir una nueva ca´mara clima´tica,
considerando como meta fundamental lograr una ca´mara altamente flexible y repro-
gramable con el objeto de ofrecer mejores capacidades de trabajo y control, aspec-
tos especialmente u´tiles para la investigacio´n e innovacio´n en estrategias de disen˜o
y control de sistemas y dispositivos relacionados con la industria de la refrigeracio´n.
Todo este esfuerzo tiene el fin u´ltimo de apoyar el desarrollo de dispositivos que per-
mitan reducir el consumo de energı´a en dispositivos y ma´quinas te´rmicas, adema´s
de las consecuentes emisiones contaminantes.
Enseguida se da un breve resumen de los capı´tulos de la tesis:
En el Capı´tulo 1 Introduccio´n se mencionan los aspectos que motivaron el desa-
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rrollo de esta tesis, adema´s de colocar antecedentes como trabajos realizados en
conjunto con la empresa Whirlpool. Los objetivos de la ca´mara clima´tica se definen
para dar paso a la hipo´tesis.
El Capı´tulo 2 Construccio´n y puesta en punto de la ca´mara clima´tica describe
la experiencia en el desarrollo de la ca´mara de bajo costo. Se explica el disen˜o y la
construccio´n de la ca´mara clima´tica. Los sistemas de control y adquisicio´n de datos
se describen a profundidad. El sintonizado es la u´ltima fase del capı´tulo, allı´ se
muestra la evolucio´n de la programacio´n del sistema de control y sus limitaciones.
En el Capı´tulo 3 Metodologı´a de ensayos se explican las metodologı´as que se
utilizan para el manejo de la ca´mara clima´tica, las precauciones que se deben im-
plementar y los pasos a seguir para desarrollar y dar uso de las capacidades de la
ca´mara. Adema´s, se muestran resultados de pruebas preliminares de productos de la
empresa Whirlpool y sus detalles de experimentacio´n.
El Capı´tulo 4 Conclusiones condensa todos los resultados recopilados, usa´ndolos
para comprobar que los objetivos de la tesis se han cumplido. Se llega a comparar
el trabajo realizado con literatura recopilada y patentes.
Finalmente, la Bibliografı´a presenta la literatura utilizada para el desarrollo de la
ca´mara y de los sistemas que la componen.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Implementar un sistema de control de alta precisio´n que permita la manipulacio´n de
actuadores con fin de mantener una temperatura requerida, con ayuda de sensores
que se encuentran distribuidos en el recinto.
1.4.2. Objetivo Especı´fico A
Disen˜ar, construir y poner en operacio´n una ca´mara de ambiente controlado, con ca-
pacidad de control en temperatura. Adema´s, evaluar en 4 estaciones independientes
donde se registren temperaturas, y consumos ele´ctricos
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1.4.3. Objetivo Especifico B
Tener una herramienta u´til con versatilidad de control, para evaluar cualquier equipo
te´rmico.
1.5. Hipo´tesis
Es posible el desarrollar e implementar un algoritmo de control de alta precisio´n
que permita la manipulacio´n de actuadores con fin de mantener una temperatura
estable como consigna con una variacio´n menor a ± 0.5 ◦C, adquiriendo datos de
temperatura y consumo ele´ctrico.
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Capı´tulo 2
Construccio´n y puesta en punto de la
ca´mara clima´tica
2.1. Ca´mara de bajo costo: CETECWhirlpool
La ca´mara de bajo costo (CBC) surgio´ de la necesidad de tener un recinto para
realizar ensayos con prototipos nuevos y producto terminado. Dentro del proyec-
to los involucrados fueron la empresa Whirlpool y la UANL. Dicho proyecto se
desarrollo´ en las instalaciones del Centro de Tecnologı´a en Whirlpool Me´xico. El
espacio disponible para el recinto tiene dimensiones de 3.4 m x 3.4 m x 3.4 m. La
ca´mara de bajo costo posee un rango de temperatura de 15 a 35 ◦C. La ca´mara de
bajo costo es un instrumento que cuenta con 4 estaciones para evaluar refrigeradores
con capacidad de 18 pies cu´bicos. En la figura 2.1 se muestra el sistema de control
de la ca´mara de bajo costo.
La va´lvula de By-pass de gas caliente (VBG) utilizada tiene las siguientes carac-
terı´sticas: alimentacio´n de 12 VDC, rango de operacio´n de temperatura del fluido
-40 a 116 ◦C. En la figura 2.2 se pueden observar dichas va´lvulas involucradas en el
ciclo de refrigeracio´n.
La VBG es controlada por una tarjeta electro´nica que se muestra en la figura 2.3. La
tarjeta requiere de una alimentacio´n de 24 V (AC o DC), y responde a una excitacio´n
de entrada 4 a 20 mA que controla la apertura de la va´lvula.
El controlador rectificador de silicio (SCR) recibe sen˜ales de excitacio´n de entrada
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Figura 2.1: Sistema de control de la ca´mara de bajo costo usando el un equipo Fieldpoint de la marca
National Instruments (NI)
Figura 2.2: Va´lvulas en el circuito de refrigeracio´n en la CBC
de 4-20 mA, el rango de temperatura de operacio´n es 30 a 122 ◦C y alimentacio´n de
110 a 220 V. En la figura 2.4 se observa el circuito ele´ctrico de la resistencia.
La experiencia de realizar una instalacio´n de gran potencial en investigacio´n fue
la causa para desarrollar una nueva instalacio´n dentro de la Facultad de Ingenierı´a
Meca´nica y Ele´ctrica. La ca´mara clima´tica, fue desarrollada por el Grupo de Inves-
tigacio´n en Energı´as Te´rmica y Renovable (GETR) y la colaboracio´n de la empresa
Whirlpool. El nuevo desarrollo de instalacio´n posee la capacidad de controlar la
temperatura, y tener registro de termopares y consumo ele´ctrico en cuatro diferen-
tes estaciones. El registro ele´ctrico de cada estacio´n de trabajo para el monitoreo
del consumo es indispensable. Los datos recopilados son necesarios para el cumpli-
miento de la NOM-ENER-015-2012 y el monitoreo del prototipo.
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Figura 2.3: Controlador de la VBG en la CBC
El sistema de control gobierna el ciclo de refrigeracio´n y calefaccio´n. El nuevo pro-
yecto debe contar con mejoras en sus capacidades, es decir, la nueva ca´mara tiene
las habilidades de controlar la temperatura. En el presente capı´tulo se explican los
componentes de la ca´mara y se detallan aspectos del funcionamiento general.
Las siguientes secciones son:
Disen˜o y construccio´n.
Sistema de adquisicio´n de datos.
Sistema de control.
Sintonizado.
Las desventajas que muestra la ca´mara de bajo costo respecto la ca´mara clima´tica
son las siguientes:
El rango de temperatura de la ca´mara de bajo costo es de 15 a 30 ◦C. La ca´mara
clima´tica desarrollada en las instalaciones de la universidad se amplia a operar
de -30 a 50 ◦C.
La precisio´n de la ca´mara de bajo costo es ± 1 ◦C. La precisio´n de la ca´mara
clima´tica ubicada en la UANL es ± 0.5 ◦C.
La ca´mara clima´tica contara´ con control para la humedad. La ca´mara clima´tica
posee un rango de 30 a 95% de humedad.
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Figura 2.4: Circuito de la resistencia calefactora en la CBC
La CBC cuenta con va´lvula de By-pass de gas caliente y de expansio´n meca´ni-
ca en el ciclo de refrigeracio´n. La ca´mara clima´tica cuenta con va´lvulas de
expansio´n y presio´n electro´nica, adema´s de una va´lvula de By-pass gas calien-
te y otra de presio´n meca´nica. Los componentes mencionados convierten a la
ca´mara clima´tica ma´s compleja y versa´til.
2.2. Disen˜o y construccio´n de la ca´mara clima´tica
El espacio de trabajo aplicado para la construccio´n de la ca´mara es de 4m x 3m x
3.5m, con un espesor de aislamiento de poliestireno extruido de 4 plgs. El recinto
esta´ preparado con una cimentacio´n acu´stica y te´rmica, en donde se incluyen dos
puertas con preparacio´n aislante y acu´stica, y mirillas de doble vidrio. En el interior
se cuenta con cuatro estaciones con alimentacio´n de 110/220 VAC regulado, y dos
paneles de 48 termopares tipo T. Las capacidades de temperatura en la ca´mara se
han estipulados en -30 a 50 ◦C, y los rangos de humedad relativa se establecen de
30 a 95%.
El aire del recinto, tiene acceso por la parte superior en dos ductos y cuatro rejillas
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rectificadoras. El retorno maneja tres accesos por la parte inferior del recinto, los
cuales realizan la succio´n de aire, llegando a la manejadora y al sistema de refrige-
racio´n. La seleccio´n de la configuracio´n de los conductos entrada y salida se baso´ en
la medida del espacio disponible y las complicaciones geome´tricas de los conduc-
tos. Adema´s se enfoco´ en el a´rea transversal que debe tener el conducto para obtener
velocidades bajas a la entrada de la ca´mara.
Figura 2.5: Ca´mara de ambiente controlado, FIME, UANL
El requerimiento de bajas velocidades es debido al disen˜o de la ca´mara, donde se
utiliza la norma mexicana NOM-015-ENER-2012. La seccio´n 9.2- Cuarto de prue-
ba menciona la limitacio´n de las corrientes de aire a una velocidad menor a 0.245
m/s y un gradiente de temperatura vertical menor a 0.9 ◦C/metro. La humedad, por
otra parte, no es considerada en e´sta norma pero el rol que actu´a en el ambiente es
de gran impacto. Al aumentar la humedad ocasiona que el consumo energe´tico del
electrodome´stico aumente. Como prueba del disen˜o y construccio´n de la ca´mara, se
muestra la ca´mara en la figura 2.5 y en la figura 2.6 el diagrama de sistemas emplea-
dos. Los sistemas empleados son: el sistema de control y el sistema de adquisicio´n
de datos. El sistema de control se compone de la refrigeracio´n y la calefaccio´n. El
sistema de adquisicio´n de datos se compone de los registros ele´ctricos y los termo-
pares.
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Figura 2.6: Diagrama de los sistemas
2.3. Sistema de adquisicio´n de datos
2.3.1. Temperatura
Para la medicio´n de temperatura, se dispone dentro del recinto de 96 termopares tipo
T, ubicados estrate´gicamente entre las estaciones en paneles de 48 terminales. La
lectura la realiza el mo´dulo NI 9214, junto con el CompactRIO 9024. Este mo´dulo
recibe la sen˜al de microvoltaje proveniente del termopar, al cual le realizamos un
tratamiento de sen˜al dentro del software Labview, transformando el microvoltaje en
temperaturas. Dentro de las propiedades del mo´dulo, se encuentra la opcio´n de uso
en diferentes tipos de termopares.
CompactRIO es un sistema embebido y reconfigurable de control y adquisicio´n.
La arquitectura robusta del hardware del sistema CompactRIO incluye mo´dulos
de entradas y salidas, un chasis FPGA reconfigurable y un controlador embebido.
Adema´s, CompactRIO se programa con herramientas de programacio´n gra´fica de
NI LabVIEW y puede usarse en una variedad de aplicaciones de control y moni-
toreo embebidos. Sistema embebido es un sistema de computacio´n disen˜ado para
realizar una o algunas pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de
computacio´n en tiempo real.
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Figura 2.7: Vista fı´sica de termopares con masa de cobre
Las masas de cobre, figura 2.7, se usan para uniformizar la temperatura, y tener una
medicio´n estable y homogeneizada. El circuito del termopar se muestra en la figura
2.8.
Figura 2.8: Circuito adquisicio´n de temperaturas
Las temperaturas del recinto son registradas mediante el uso de RTDs y sensores de
humedad, e´stos u´ltimos tienen opcio´n de medicio´n de temperatura. Las sen˜ales de
salida de los sensores (voltaje), son leı´dos por los mo´dulos 9217 y 9201 respectiva-
mente. El mo´dulo 9217 ofrece la transformacio´n inmediata al configurar dentro del
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proyecto de programacio´n en LabView. El mo´dulo 9201 requiere un proceso ma-
tema´tico de linealizacio´n que se realiza usando el rango de operacio´n y las salidas
de voltaje.
Figura 2.9: Interfaz de usuario, adquisicio´n de datos
El software maneja una interfaz gra´fica donde se programa la ecuacio´n, dando como
resultado la temperatura censada del recinto. A continuacio´n en la figura 2.10 se
muestra el circuito ele´ctrico de conexiones al CompactRIO, que se arma dentro del
gabinete de control. Cada estacio´n pasa por el CompactRIO, midiendo y registrando
los valores ele´ctricos.
2.3.2. Variables Ele´ctricas
Para las mediciones de corriente y voltaje alterna, los mo´dulos NI 9227 y NI 9225
respectivamente realizan la funcio´n de adquisicio´n de datos en tiempo real mediante
el uso de Labview y la herramienta Electrical Powersuite (subprograma en Lab-
view). Se programa varios VIs (Virtual Instruments) para el ca´lculo de la potencia y
el historial del consumo ele´ctrico como en la figura 2.9.
Adema´s, la frecuencia del muestreo se realiza a 2.5 veces la frecuencia de Nyquist.
Segu´n el teorema de muestreo, para poder replicar con exactitud la forma de una
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Figura 2.10: Circuito Adquisicio´n de Voltaje y Corriente
onda, es necesario que la frecuencia de muestreo sea superior al doble de la ma´xi-
ma frecuencia a muestrear. El sistema de adquisicio´n de datos detalladamente se
compone por:
Termopar tipo T: -200 ◦C a 260 ◦C, resiste atmo´sferas hu´medas, precisio´n
45mV/C
Mo´dulo NI 9214 mide termopares: resolucio´n 24 bits, precisio´n 24 mV, tipo
de termopares que puede manejar J, K, T, E, N, B, R y S.
Mo´dulo NI 9225 mide voltaje: medicio´n hasta 300 V, aislamiento entre cana-
les, precisio´n 0.184 V
Mo´dulo NI 9227 mide corriente: medicio´n hasta 5 A, precisio´n 10.5 mA
2.3.3. Otras variables: Presio´n de succio´n, temperatura de suc-
cio´n
En el sistema de refrigeracio´n de la ca´mara, el proveedor uso´ termistores y senso-
res de presio´n, los cuales eran leı´dos por el PLC ”Kelvin II”. Lo que nos llevo´ a
migrar estos componentes al dominio del CompactRIO debido a la inestabilidad de
la ca´mara, baja precisio´n, y ajuste de valores del PID manualmente. Mediante el
uso de los mo´dulos 9201 (Voltaje analo´gico de entrada) y el 9265 (Corrientes de
salida), se realiza el arreglo electro´nico que se muestra en la figura 2.11, donde el
mo´dulo 9265 inyecta una corriente al termistor, mismo que se comporta como una
resistencia variable al cambio de temperatura.
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Figura 2.11: Circuito de medicio´n de temperatura en la refrigeracio´n
Figura 2.12: Circuito de medicio´n de temperatura y presio´n en el evaporador
El mo´dulo 9201 funciona como multı´metro, dando la medicio´n de voltaje. Al fi-
nal por ley de Ohm se puede obtener la temperatura en funcio´n del valor resistivo,
basa´ndonos en la ficha te´cnica. El arreglo fue adecuado de manera que el ”Kelvin
II”sea usado como un acondicionador de sen˜al como se muestra en la figura 2.12.
Para el sensor de presio´n el me´todo de linealizacio´n fue muy sencillo de implemen-
tar, ya que en la ficha te´cnica se proporciona el rango de trabajo y los voltajes a me-
dir, a partir de dichas valores la programacio´n fue ra´pida. La electro´nica mencionada
juega un papel crucial en el control del sistema de refrigeracio´n. La temperatura del
termistor, y la presio´n del transductor son datos que son herramientas importantes
para el ca´lculo del sobrecalentamiento (superheat). El superheat es controlado por
seguridad, para evitar que llegue lı´quido refrigerante al compresor o vapor a muy
alta temperatura; ello ocasiona acortar la vida del compresor. El superheat es el re-
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sultado de substraer el valor de la temperatura al final del evaporador, con el valor
de temperatura de entrada. El sistema de adquisicio´n de datos tambie´n se compone
de:
Sensor de presio´n con rango de 0-150 psi, salidas de voltaje 0.05-4 V.
Sensor termistor 2K, con rango de -40 a 160 ◦F.
Mo´dulo 9201 maneja 8 entradas analo´gicas de voltaje con rango de entrada de
± 10 V, rango acumulado de muestro de 500 kS/s y una resolucio´n de 12 bits.
Entradas de una sola terminal.
Mo´dulo 9265maneja 4 salidas analo´gicas de corriente actualizadas simulta´nea-
mente, 100 kS/s. Rango de salida de 0 a 20 mA, resolucio´n de 16 bits. Detec-
cio´n de lazo abierto con interrupcio´n, valor de encendido de 0.0 mA.
Figura 2.13: Reportes generados en memoria USB
Sobre el monitoreo, se genera un reporte personalizado para el usuario, colocando
datos independientes. Es decir, por cada estacio´n se le imprime las temperaturas,
voltajes, corrientes y potencia consumida. Los reportes se guardan en la memoria
flash previamente colocada en el puerto del CompactRIO, evitando el uso de la
memoria CPU. Pueden observar en la figura 2.13, el archivo guardado en memoria
USB.
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2.4. Sistema de Control
2.4.1. Descripcio´n general
Para tener control en la temperatura del recinto se regula el flujo de refrigerante
y la variacio´n de corriente de una resistencia de calentamiento. En los actuadores,
se gobierna lo siguiente: resistencia ele´ctrica, va´lvula de expansio´n electro´nica, y
va´lvula de By-pass de gas caliente.
Figura 2.14: Circuito de control de resistencia
Para la elevacio´n en temperatura se tiene una resistencia ele´ctrica de 10 kW que se
observa en la figura 2.14. La potencia de la resistencia se varı´a usando un SCR.
El controlador rectificador de silicio (SCR) es controlado por la inyeccio´n de co-
rriente que proviene del mo´dulo 9265. El funcionamiento de la inyeccio´n de co-
rriente de dicho mo´dulo se linealiza, es decir, de los 4-20mA se controla la potencia
de 0 a 100%. En la figura 2.15 se observa el diagrama del sistema de calefaccio´n.
Las siguientes especificaciones te´cnicas se refieren al SCR:
Entradas de 4-20 mA
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Figura 2.15: Diagrama del sistema de calefaccio´n
Voltaje de alimentacio´n 110/220/440 VAC
Temperatura ambiente 30 a 120 ◦C, enfriamiento por conveccio´n.
2.4.2. Sistema de refrigeracio´n
Para el control de flujo de refrigerante se gobierna la va´lvula de expansio´n electro´ni-
ca (VEE) y la va´lvula de By-pass de gas caliente (VBH). Se programa la VEE con
la restriccio´n de tener un diferencial de temperatura (superheat), en el cual no queda
duda alguna que la evaporacio´n del refrigerante sea total pero, sin tener un sobreca-
lentamiento excesivo; ya que e´ste podrı´a causar un desgaste en el aceite lubricante
del compresor.
En la VBH se realiza un corto circuito en el sistema de refrigeracio´n, figura 2.17,
inyectando vapor caliente en la entrada del evaporador, reduciendo la capacidad del
evaporador en la absorcio´n de calor sensible del recinto. Ambas va´lvulas funcionan
usando motores a pasos, controlando el nu´mero de pasos se tiene un manejo en la
apertura de las va´lvulas.
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Figura 2.16: Circuito de control de refrigeracio´n
2.4.3. Sistema de humidificacio´n
En la generacio´n de vapor, se tiene la preparacio´n del humidificador, donde la sen˜al
de control sera´ proporcionada por el uso de un SCR, el cual variara´ la potencia de la
resistencia interna que se encuentra sumergida en agua. De igual manera, la orden
de variacio´n en la potencia, vendra´ de una salida de corriente analo´gica (4-20mA)
del mo´dulo 9265 que entra a la electro´nica del SCR.
Figura 2.17: Circuito de Control de Humidificacio´n
Se utiliza la plataforma CompactRIO, debido a su versatilidad y robustez en el ma-
nejo de datos, ası´ como en el control de actuadores. La plataforma tiene un proce-
samiento de condiciones en alta velocidad preestablecidas por el usuario. En caso
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de alguna emergencia la respuesta del dispositivo serı´a inmediata, reduciendo los
riegos de fallas crı´ticas en los actuadores, por ejemplo en el sistema de refrigeracio´n
y calefaccio´n. La plataforma tiene una capacidad de programacio´n muy amplia, el
usuario puede interactuar con el software, programando de manera co´moda y clara.
Las especificaciones te´cnicas de la plataforma son las siguientes:
Controlador embebido que ejecuta LabVIEW Real-Time para control, ana´lisis
y registro de datos determinı´sticos
Procesador de 800 MHz, almacenamiento no vola´til de 4 GB, memoria DDR2
de 512 MB
Puertos Dual Ethernet con servidores de Web y de archivos embebidos para
interfaces de usuario remotas
Puerto USB de alta velocidad para conexio´n a USB flash y dispositivos de
memoria
Puerto serial RS232 para conexio´n a perife´ricos; entradas dobles de suministro
de 9 a 35 VDC
Rango de temperatura de operacio´n de -20 a 55 ◦C
Dentro de las va´lvulas se encuentra un motor a pasos que es gobernada por el uso
de una tarjeta electro´nica. La tarjeta electro´nica lee la corriente que envı´a el mo´dulo
de corriente analo´gica proveniente del CompactRIO. Una vez que se encuentran
conectados los dispositivos electro´nicos ya mencionados, la comunicacio´n empieza
configurando las salidas correspondientes en el programa de Labview. Se debe tener
mucho cuidado en la configuracio´n de la tarjeta, ya que es muy delicada. Se muestra
fı´sicamente las tarjetas en la figura 2.18. El diagrama de conexiones son semejantes
al controlador de la ca´mara de bajo costo. Se puede ver en la figura 2.3 el diagrama
de conexiones.
2.5. Sintonizado
Previo a la presente seccio´n, la figura 2.19 muestra los puntos que se han realizado
del proyecto, se visualiza los avances meca´nicos y electro´nicos.
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Figura 2.18: Vista fı´sica del controlador de va´lvulas
Figura 2.19: Visualizacio´n completa del trabajo realizado antes del sintonizado
Los dispositivos que fueron programados en lazo abierto, se retomaron, y cuida-
dosamente se reprogramaron en lazo cerrado. En la programacio´n se utilizo´ la li-
brerı´a PID para la sintonizacio´n de los sistemas. El sintonizado se utiliza para lograr
un comportamiento del sistema de control aceptable, de conformidad con un cier-
to criterio de desempen˜o. En el proceso de la sintonizacio´n, uno debe identificar
la dina´mica del proceso, a partir de ahı´, determinar los para´metros del controlador
utilizando el me´todo de sintonizacio´n. La dina´mica del proceso inicia cuando el sis-
tema de control pregunta la temperatura consigna, la programacio´n debe entender
si se necesita refrigerar o calentar el medio. La diferencia entre el valor de salida
con la entrada se denomina error. El error se utiliza dentro del sistema de control
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como variable importante de manipulacio´n de los sistemas anexos (calefaccio´n y
refrigeracio´n). El error se procesa en el controlador proporcional integral derivativo,
ejecutando acciones necesarias en los actuadores de los diferentes sistemas anexos.
Es decir, si la temperatura del recinto esta´ por debajo de la consigna, el sistema de
control acciona la calefaccio´n. El me´todo ma´s ba´sico de sintonizacio´n para determi-
nar los valores iniciales del PID, como se maneja en el artı´culo de Ziegler y Nichols
[3], inicia enviando el valor integral y derivativo a cero, y determinando la respuesta
del sistema con tan solo el valor proporcional. El valor de ganancia proporcional
se incrementa hasta disminuir el error (diferencia del valor consigna con el valor
medido), causando una oscilacio´n sostenida en la variable a observar, este valor se
llama ganancia ma´xima proporcional (Pu); y el periodo de tiempo (tiempo entre las
oscilaciones) se llama periodo ma´ximo (Tu).
Kc = 0,6Kc u → 1,0Kc u (2.1)
Ti = 0,5Tu (2.2)
Td = 0,125Tu (2.3)
Utilizado variaciones del me´todo de Ziegler y Nichols se ha convertido en un patro´n
al cual han establecido comparaciones entre muchos de los me´todos de sintonizacio´n
en controladores.
La programacio´n en el sistema de control ha tenido una evolucio´n importante a
trave´s de la puesta a punto de la ca´mara. Los lazos de control cerrados fueron im-
plementados de manera pra´ctica en los sistemas de refrigeracio´n y calefaccio´n. En
la refrigeracio´n, se gobierna la apertura en las diferentes va´lvulas. En la calefaccio´n,
se regula la potencia que alimenta a la resistencia.
Se inicia con la planeacio´n de control de ambos sistemas; primero, trabajando con
el sistema de calefaccio´n y despue´s refrigeracio´n. El control se desarrolla de manera
distinta en los sistemas, el cual se explica a continuacio´n:
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Calefaccio´n
Se realizan las conexiones correspondientes en la calefaccio´n para tener nocio´n del
buen funcionamiento, como se observa en la figura 2.15. En la instalacio´n se utiliza
un rectificador controlador de silicio, que realiza la funcio´n de controlar corrientes.
El SCR (Rectificador controlador silicio) se conecta al mo´dulo de salida de corrien-
te, como se observa en la figura 2.20. Las especificaciones te´cnicas del SCR se men-
cionaron en la seccio´n sistema de control. Al tener una efectiva comunicacio´n entre
componentes, se prosigue a la conexio´n de 220 VAC para lograr el calentamiento de
la resistencia. La potencia administrada fue variada para controlar la resistencia.
Figura 2.20: Controlador rectificador de silicio
Una vez que se obtiene evidencia de que las conexiones son correctas, se prosigue
a realizar un lazo abierto en el sistema de calefaccio´n. En el lazo abierto como fue
mencionado no se requiere una retroalimentacio´n, es decir, no es posible comparar
la sen˜al de entrada con la salida. Se programo´ el lazo para tener la sen˜al de salida
como monitoreo, y tener conocimiento que se alcanza la temperatura dentro del
recinto. Es claro que al momento del ensayo, la resistencia genera calor de tal forma
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que se supera la temperatura consigna y hay un retraso de tiempo en el censado de
temperatura. El tiempo de retraso se calcula como el inverso de la frecuencia de
muestreo.
Al tener conocimiento de que el lazo abierto y el funcionamiento de la calefaccio´n
fueron efectivos, se utilizo´ un lazo cerrado. En el lazo cerrado, la sen˜al de salida se
compara con la sen˜al de entrada dando como resultado un error. El error es corregido
mediante el uso del controlador PID. La sintonizacio´n se baso´ usando el controlador
PID ba´sica, colocando los valores integrales y derivativos a cero, y modificando
el proporcional hasta que la sen˜al de temperatura llegue a una oscilacio´n estable.
Despue´s del paso de oscilacio´n estable, se atenuo´ la sen˜al usando los integrales y
derivativos.
Refrigeracio´n
Al controlar efectivamente la calefaccio´n, la refrigeracio´n es el siguiente paso a
trabajar. Como ya habı´amos mencionado, en la refrigeracio´n es requerido controlar
dos tipos de va´lvulas. El control maneja la va´lvula de By-pass de gas caliente y de
expansio´n electro´nica.
La va´lvula de By-pass de gas caliente (VBG) como la va´lvula de expansio´n (VEE)
esta´n compuesta por una compuerta que restringe el flujo de refrigerante. La com-
puerta es abierta y cerrada por un motor a pasos.
La comunicacio´n tuvo e´xito al escuchar la apertura de ambas va´lvulas. Se prosi-
guio´ a la instalacio´n del circuito de refrigeracio´n y el sistema electro´nico. En el
sistema electro´nico, se probo´ primeramente el uso del Kelvin como controlador.
El uso del Kelvin II como controlador hizo que el manejo fuera manual. Es decir,
modificar en el PLC las constantes del PID ası´ como la temperatura consigna, era
te´cnicamente ir al PLC y reprogramar cada cambio. La configuracio´n no era pra´ctica
adema´s de que la sen˜al de temperatura tampoco fue u´til. La gra´fica 2.21 muestra el
comportamiento de la temperatura.
En el gra´fico 2.21 se ordena que la temperatura consigna sea 20 ◦C. La temperatura
del recinto oscila de tal modo que el promedio resulte la consigna. Al comparar el
ensayo del PLC con la 1.7, nos percatamos que hay ventaja en el uso del controlador
auto´mata programable, PAC. Con tal evidencia, se opto´ por la migracio´n completa
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Figura 2.21: Temperatura en funcio´n del tiempo en donde se utiliza el Kelvin II
de la refrigeracio´n al CompactRIO. La migracio´n fue un trabajo arduo, ya que los
sensores del proveedor trabajan de manera particular. Es decir, el controlador Kelvin
estaba compuesta por elementos que adecuaban las sen˜ales, ası´ como la alimenta-
cio´n de sensores. En contra parte, se estudiaron los diagramas de alimentacio´n y el
tratamiento de sen˜al, llegando a decidir en tomar el Kelvin como acondicionador de
sen˜al, como se muestra en la figura 2.12. La sen˜al se mantenı´a con una baja variacio´n
y en un tiempo adecuado. Se puede observar en la gra´fica 2.22 de comportamiento.
Figura 2.22: Comportamiento bajo control del CompactRio
Entonces se trabaja con la va´lvula de expansio´n, porque maneja el caudal de refri-
gerante que entra al evaporador. Las va´lvulas de By-pass de gas caliente, presio´n
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meca´nica y presio´n electro´nica fueron bloqueadas meca´nicamente, figura 2.23. En
consecuencia, el ciclo de refrigeracio´n fue controlado solamente con la va´lvula de
expansio´n, esto con el objeto de observar los alcance en las acciones implementadas.
Figura 2.23: Circuito de va´lvulas
Como se menciono´ en la etapa pasada, para la migracio´n completa al CompactRIO
se programo´ un lazo abierto para la refrigeracio´n. El sistema obtuvo una respuesta
inmediata pero con un error en la sen˜al evidente, debido al retraso de tiempo que
hay por el tipo de lazo. En la gra´fica 2.24 se observa la rapidez de enfriamiento. El
porcentaje de apertura en la va´lvula varı´a de manera controlada, partiendo de una
temperatura inicial. La temperatura inicial fue especificada a 20 ◦C.
Al te´rmino del ensayo anterior, se tomo´ una medida de seguridad para proteger el
ciclo de refrigeracio´n. La medida de seguridad fue observar la presio´n de succio´n,
ya que un descuido puede ocasionar un sobrecalentamiento. Despue´s, se empezo´ a
programar en lazo cerrado junto con el factor seguridad. Se observo´ que la tempera-
tura consigna era alcanzada con altos niveles de presio´n en la succio´n del compresor.
Entonces se implemento´ el uso del sobrecalentamiento (superheat). El superheat es
la diferencia que hay entre la temperatura en la lı´nea de succio´n con la temperatura
de la presio´n del refrigerante en dicho punto. El valor del superheat es 10. El super-
heat se utiliza como limitacio´n en el flujo de refrigerante. La va´lvula de expansio´n
es quien limita dicho flujo, entonces, limitando la apertura de la va´lvula podemos
controlar el valor del superheat. Al implementar el control del superheat a prueba,
tenı´amos una oscilacio´n controlada y la temperatura variaba a la consigna. En esta
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Figura 2.24: Comportamiento de la rapidez de enfriamiento
variacio´n, se programa dos niveles de trabajo (nivel bajo y nivel alto). Despue´s de
la oscilacio´n controlada, se desbloquea la va´lvula de By-pass para dar un control
fino al ciclo de refrigeracio´n. Al probar esta configuracio´n se llego´ a tener excelente
control, pero con el tiempo surge la formacio´n de un tapo´n de hielo en el evaporador.
El tapo´n de hielo produce una congelacio´n de la tuberı´a y descontrola el sistema. En
la gra´fica 2.25, se muestra el comportamiento descrito anteriormente.
El sobre-enfriamiento (overcooling) toma efecto desarrollando un tapo´n de hielo en
el evaporador, la caı´da de la temperatura de la lı´nea del evaporador es ocasiona-
da en parte por malas condiciones de flujo en el evaporador. El efecto del sobre-
enfriamiento conduce a que la caı´da de la presio´n en la va´lvula, y con el tiempo la
temperatura tambie´n. El sistema de refrigeracio´n se trabaja fuera de sus condiciones
nominales de operacio´n. Reconociendo el efecto en la va´lvula, se empieza a atacar
el problema ingresando una sen˜al senoidal en la apertura de la va´lvula. Tal estrategia
retarda el tiempo de formacio´n de escarcha cerca de 3 horas.
Ahora, se generan diferentes estrategias en el deshielo. El comienzo de la etapa de
deshielo consiste en hacer circular aire caliente durante 10 minutos, para remover la
escarcha. Despue´s se iniciaba un proceso de estabilizacio´n en el control, el cual trata
de llegar a la temperatura consigna dentro en los siguientes 15 minutos. Enseguida
del tiempo empleado, el ensayo comenzaba. Ello derivo´ en dos problemas, uno era
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Figura 2.25: Temperatura controloda por niveles
el tiempo insuficiente para estabilizar la temperatura, el segundo problema fue la
formacio´n de hielo a las 8 horas. En la gra´fica 2.26 se muestra el ensayo. Se observa
que la temperatura del recinto se mantiene a la par de la consigna. Al cambio de
consigna, la etapa del deshielo inicia, logrando remover el hielo en el evaporador
y el sistema regresa a la estabilidad, pero al cabo de unas horas la formacio´n de
hielo desestabiliza el sistema. La presio´n de la lı´nea de succio´n cae repentinamente
detonando la formacio´n de escarcha en el evaporador.
Figura 2.26: Ensayo de deshielo
Grupo de Energı´as Te´rmica y Renovable, Facultad de Ingenierı´a Meca´nica y Ele´ctrica, UANL
51
Se retira la etapa del deshielo y se realiza una oscilacio´n de ± 3% en la apertu-
ra, despue´s entra el control para estabilizar la temperatura. Al realizar ensayos, se
observa un comportamiento donde retarda la formacio´n de hielo ma´s de 8 horas.
Al cambio de consigna, el sistema de control mantiene una excelente estabilidad
y precisio´n en la temperatura, pero ocurre la formacio´n de hielo. El resultado fue
una inestabilidad descontrolada y tarda mucho ma´s tiempo el sistema de control en
alcanzar la temperatura consigna.
El sobre-enfriamiento se generaba cuando la presio´n de succio´n cae, se tomaron
medidas para observar este factor. Se supervisa la presio´n de succio´n, al momen-
to de caer la va´lvula de expansio´n trabajaba para restablecer el sistema. Se perdı´a
precisio´n pero la formacio´n de hielo se postergaba ma´s tiempo.
Para mejorar la estabilidad y precisio´n se dividio´ el manejo de temperaturas en los
rangos que se definen a continuacio´n:
Temperatura mayores 22 ◦C
22 a 16 ◦C
16 a 8 ◦C
8 a 0 ◦C
Se implementaron dos diferentes controladores PID independientes, donde uno tra-
baja con la va´lvula de expansio´n realizando una oscilacio´n controlada. El segundo
controlador se utiliza para acondicionar con menor variacio´n la sen˜al de temperatu-
ra.
El acondicionamiento se puede dar con la va´lvula de By-pass de gas caliente o la
resistencia ele´ctrica. En la figura 2.28 se explica el flujo de informacio´n y en la
figura 2.27 se observa el comportamiento de la temperatura.
Grupo de Energı´as Te´rmica y Renovable, Facultad de Ingenierı´a Meca´nica y Ele´ctrica, UANL
52
Figura 2.27: Gra´fica de la temperatura por medio de etapas
Figura 2.28: Diagrama de control por etapas
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Capı´tulo 3
Metodologı´a de ensayos y pruebas
preliminares
3.1. Introduccio´n
En esta seccio´n se detallan aspectos relacionados con las pruebas, resultados y pro-
totipos que llegaron a impactar en el manejo y programacio´n del comportamiento de
la ca´mara de clima controlado. La programacio´n, como se menciona en el apartado
2.5 Sintonizacio´n, sufre una evolucio´n contundente. La evolucio´n de la programa-
cio´n se refleja en los resultados en dichos ensayos.
Se inicia desarrollando una interfaz gra´fica para mejor entendimiento de los datos
recopilados. Observando la figura 3.1 pueden notar indicadores, botones y gra´ficas.
Comenzando con la parte izquierda superior, encontramos los siguientes comandos:
Stop tiene la funcio´n de detener la aplicacio´n completa.
Manual By-pass (T) tiene la funcio´n de cambiar de modo manual al automa´ti-
co.
Va´lvula (4 mA-Cerrada) porcentaje de apertura tiene la funcio´n de realizar
la apertura de la va´lvula de By-pass en modo manual.
Va´lvula (Porcentaje Potencia) tiene la funcio´n de realizar la modulacio´n de
potencia, de 4 mA como apagada hasta 20 mA que es ma´xima capacidad.
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PID By-pass se escriben los valores del controlador PID.
Resistencia / By-pass son indicadores de los valores actuales de corriente en
cada componentes.
SPNT T el valor de temperatura que se busca controlar en la ca´mara clima´tica.
Error T la diferencia de temperatura entre la consigna y la actual.
En la parte inferior izquierda, observamos los siguientes comandos:
PID SH maneja los valores del controlador PID que domina la respuesta de la
va´lvula de expansio´n.
SPNT SH el valor de superheat en el ciclo de refrigeracio´n.
SH / P. succ / T. succ / Expansio´n son indicadores de los valores actuales de
la variable.
Va´lvula expansio´n (4mA - Cerrada) porcentaje de apertura tiene la fun-
cio´n de controlar el porcentaje de apertura de la va´lvula de expansio´n en modo
manual.
Manual Expansio´n tiene la funcio´n de cambiar de modomanual al automa´tico
o viceversa.
En la parte derecha, la primera gra´fica muestra la evolucio´n temporal de la tempe-
ratura consigna y la temperatura del recinto. La gra´fica inferior izquierda muestra
valores de corriente en las va´lvulas de expansio´n y By-pass, adema´s de la corriente
actual de de la consigna de potencia que el SCR envı´a a la resistencia ele´ctrica. La
gra´fica inferior derecha muestra las condiciones de temperatura de saturacio´n y de
succio´n en el sistema de refrigeracio´n.
3.2. Metodologı´a de ensayos
En esta seccio´n, se expone el procedimiento para la utilizacio´n de la ca´mara clima´ti-
ca.
Alimentacio´n ele´ctrica de la ca´mara clima´tica
La alimentacio´n ele´ctrica de la ca´mara clima´tica inicia con la manipulacio´n de las
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Figura 3.1: Interfaz del sistema de control de la ca´mara clima´tica
pastillas del centro de carga que se encuentran en el centro de potencia, acceso
izquierdo de la ca´mara. En este centro de carga se encuentra la alimentacio´n total de
la ca´mara clima´tica.
Encendido y conexio´n de comunicacio´n de los CompactRio
Despue´s de encender la alimentacio´n ele´ctrica, se prosigue con la conexio´n ele´ctrica
de los CompactRio. Las conexiones se hacen dentro de los gabinetes correspondien-
tes del sistema de control y adquisicio´n de datos. Los gabinetes se encuentran en el
centro de control, pasillo derecho de la ca´mara clima´tica.
La comunicacio´n vı´a red de datos siempre esta´ conectada. La conexio´n respectiva
se dejo´ permanente con el sistema de redes del edificio, asignada una direccio´n IP
fija y exclusiva.
Arrancar LabView y realizar comunicacio´n con los CRio
Al arrancar LabView, abrimos el proyecto VO2(Scanmode). El proyecto tiene con-
figurados los CRio correspondientes al sistema de adquisicio´n de datos y de control.
En el sistema de control, hay opcio´n de abrir el programa SMV2 para mantener una
temperatura por largo tiempo, ajustando de manera manual la temperatura consigna
y el valor de sobrecalentamiento. Este programa inicia enviando todos los actuadores
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a sus estados iniciales, donde las va´lvulas van abrirse completamente y la resistencia
a 0% de potencia. Se programa un retraso de tiempo para que funcione la actividad
anterior, y prosigue a realizar la lectura de RTDs dentro del recinto. El controlador
PID toma el resultado y lo compara con la consigna, para despue´s realizar la accio´n
de refrigeracio´n o calefaccio´n. Tambie´n esta´ la opcio´n de abrir SMV17 para tener
descensos de temperatura en lapsos de tiempo determinado. Este programa realiza
acciones semejantes al SMV2 pero se retira las gra´ficas de corrientes inyectadas en
los actuadores y se agregan las gra´ficas de valores de potencia, corriente y voltaje
de las diferentes estaciones. Aparte el SMV17 tiene la capacidad de bajar la tem-
peratura automa´ticamente despue´s de cierto tiempo de prueba. En la adquisicio´n de
datos cada programa se dio de alta por separado, pero aun ası´ se pueden utilizar las
cuatros estaciones independientemente.
Arranque de sistemas de refrigeracio´n y calefaccio´n
Al tener programas y componentes a evaluar listos, se prosigue a la alimentacio´n
ele´ctrica de los sistemas de refrigeracio´n y calefaccio´n. Primeramente hay que ubi-
carnos en el centro de carga y localizar las pastillas de la manejadora, calefaccio´n y
refrigeracio´n. Al ubicarlos, se enciende primero la manejadora, calefaccio´n y refri-
geracio´n. Al apagar se sigue en sentido inverso.
Seguridad
Para el uso de la ca´mara clima´tica, se debe tener las siguientes precauciones:
Todos los detalles de experimentacio´n deben estar listos antes de arrancar con
el ensayo.
Cualquier tipo de ensayo que haya arrancado, no importa la temperatura dentro
del recinto, debe detenerse si se requiere alguna modificacio´n dentro de los
componentes a evaluar.
La ca´mara tiene rangos de temperatura amplios; antes de ingresar se requiere
que la temperatura del recinto llegue a una estabilidad con el exterior.
Las alimentaciones de las estaciones de trabajo no se deben utilizar para en-
cender equipos o iluminacio´n que no sean parte del ensayo. Si se requiere
alimentacio´n extra, hay que utilizar una extensio´n y conectar desde el exterior
de la ca´mara.
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3.3. Pruebas preliminares: Pruebas a Modelos Chi-
llerator
Se uso´ la ca´mara para probar la capacidad de condiciones dina´micas de temperatura,
la cual es la ventaja que tiene contra su antecesor. El producto a monitorear fue un
refrigerador de la compan˜ı´a Whirlpool llamado Chillerator (seudo´nimo); el cual se
vende en Canada´ y Estados Unidos, especialmente en las zonas de clima frı´o. El
refrigerador tiene la capacidad de refrigerar y congelar alimentos. Las condiciones
bajas de temperatura repercuten en la calidad de los alimentos. El refrigerador cuida
los alimentos de las condiciones externas, recurriendo al uso de una resistencia para
calentar el interior manteniendo los productos a temperaturas o´ptimas, cuando la
temperatura del exterior se encuentra por debajo de las temperaturas adecuadas para
la refrigeracio´n.
La prueba que se sugirio´ llevar a cabo, es introducir cuatro refrigeradores a los cuales
y registrar sus durante su operacio´n. El registro tendra´ los siguientes componentes:
Temperaturas internas (lugares predeterminados por la Norma Mexicana de
Energı´a, NOM-Ener-015-2012)
Registro Ele´ctrico (Potencia, voltaje, corriente)
El procedimiento del experimento se estipulo´ mediante un protocolo de prueba es-
tablecido por la compan˜ı´a Whirlpool, donde indican que la ca´mara tendra´ que com-
portarse de la siguiente manera:
La temperatura ma´xima del recinto debe iniciar en 32 ◦C
Se mantendra´ constante la temperatura en el interior de la ca´mara durante tres
horas. Una vez transcurrido este tiempo la temperatura debe disminuir 2 ◦C.
La temperatura se mantendra´ por tres horas ma´s y al concluir este tiempo se
debera´ reducir la temperatura 2 ◦C nuevamente. Este estrategia se debe con-
tinuar hasta llegar a 0 ◦C. Despue´s, la temperatura debe incrementar 2 ◦C y
mantenerse tres horas. Esto continuara´ hasta finalizar en una temperatura de
10 ◦C
La temperatura mı´nima del recinto debe ser 0 ◦C
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La temperatura final del recinto debe alcanzar 10 ◦C
El comportamiento de la ca´mara durante el experimento se observa en la figura
3.2. Los decrementos y los incrementos son de 2 ◦C, cada 3 horas, dando un
total de 66 horas de trabajo.
Figura 3.2: Prueba determinada para los refrigeradores
Al colocar los refrigeradores en posicio´n, se comienza el ensayo. El ensayo se
siguio´ durante las horas de prueba, revisando que no aparezca indicios de hielo
en las tuberı´as. Las primeras 24 horas de trabajo fueron un e´xito.
Como se observa en la figura 3.3, la temperatura consigna programada se ase-
meja a las indicadas en la trayectoria del ensayo. Por otra parte la tempera-
tura de la ca´mara, se asemeja a la temperatura consiga con variaciones, esto
es porque en diferentes etapas se programa con diferente te´cnicas de control.
Al inicio de la prueba la ca´mara busca llegar a la temperatura consigna. Las
elevaciones de temperatura en la ca´mara durante el cambio de consigna son
etapas de deshielo que se programan dentro del sistema de control. En cada
cambio de consigna de temperatura, se usaron diferentes etapas de control en
la va´lvula de expansio´n, la va´lvula de By-pass de gas caliente y la resistencia
ele´ctrica. Se observa en la figura 3.4, la precisio´n del sistema de control. En
la figura 3.4 se observa una variabilidad (± 1◦C) debido al acoplamiento de
las constantes en el controlador PID en ambas va´lvulas. Como se explica en la
parte de la sintonizacio´n, la adversidad mencionada fue resuelta separando los
controladores. Es decir, cada va´lvula se maneja con sus propias constantes de
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Figura 3.3: Comportamiento de la Ca´mara durante la prueba de los Chillerators
PID.
Un refrigerador se encuentra en condiciones controladas, se muestra nueve
mediciones dentro de la unidad: 3 en el congelador, 3 refrigerador, 2 compar-
timiento de alimentos y 1 en el compresor. En la figura 3.5, se observa las
temperaturas internas del prototipo.
La temperatura superior corresponde a la medida de un termopar colocado cer-
ca del compresor. El conjunto de sen˜ales centradas en la gra´fica corresponden
a termopares localizados en el refrigerador y en el compartimiento de refrige-
racio´n. Las sen˜ales de baja temperatura corresponden a termopares ubicados
en el congelador. La distribucio´n de termopares se puede ver en la figura 3.6.
Adema´s, se registran las mediciones ele´ctricas donde se llega a apreciar los
ciclos de encendido y apagado del refrigerador. Los ciclos mencionados se
puede observar en la figura 3.7.
La interfaz de usuario desarrollada para esta experimentacio´n se observa en
la figura 3.8. Las gra´ficas que se muestran son las siguientes: Temperatura
consigna vs temperatura recinto.
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Figura 3.4: Acercamiento en el comportamiento de la ca´mara
La gra´fica 3.9 muestra el comportamiento de la temperatura del recinto. En
la u´ltima parte del ensayo, el sistema salio´ fuera del control. Pero au´n ası´ el
sistema buso´ la manera de mantener la temperatura cerca de la consigna.
Es posible observar:
• Potencias consumidas en cada estacio´n
• Corrientes suministradas en cada estacio´n
• Voltajes de alimentacio´n en cada estacio´n
El boto´n Stop, finaliza el experimento y detiene cualquier sistema implemen-
tado. El comando duracio´n temperatura tiene como funcio´n el recopilar el
valor en horas. El valor de duracio´n se usa para mantener el nu´mero de ho-
ras en cierta temperatura consigna. El comando T Max es el valor inicial en
temperatura. El comando T Min es el valor final en temperatura. Es decir el
experimento inicia con la T Max de 32 ◦C, bajando 2 ◦C segu´n la duracio´n
temperatura. Al llegar a 0 ◦C, la ca´mara clima´tica ascendera´ en temperatura
cierto nu´mero de horas hasta alcanzar la T Min.
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Figura 3.5: Temperaturas Internas del Refrigerador
3.4. Discusio´n de resultados
Los experimentos se clasificara´n en tres grupos. El primero es la implementa-
cio´n del sistema de control donde podemos manipular los actuadores y man-
tener una temperatura requerida. El segundo es la capacidad de realizar medi-
ciones de temperatura y tomar registros ele´ctricos. El tercero es la facilidad de
programar el control, usando diferentes te´cnicas.
3.4.1. Implementacio´n del sistema de control
El sistema de control es utilizado para manipular los actuadores de los sistemas
de refrigeracio´n y de calefaccio´n. En el sistema de refrigeracio´n manipulamos
la va´lvula de By-pass de gas caliente y la va´lvula de expansio´n electro´nica. El
sistema de calefaccio´n gobierna la resistencia ele´ctrica. Se implementaron dos
controladores PID, que corrigen la sen˜al de salida de los actuadores en base al
error entre la temperatura consigna y la del recinto. Un controlador se utiliza
en la va´lvula de expansio´n y el otro en la resistencia y va´lvula de By-pass,
como se muestra en la figura 3.10.
El actual sistema de control es ma´s complejo y completo que el sistema de
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Figura 3.6: Distribucio´n de termopares
control de la ca´mara de bajo costo, se pueden observar diferencias entre las
figuras 3.10 y 3.11.
El sobrecalentamiento se controla con la apertura de la va´lvula de expansio´n.
La va´lvula de expansio´n forma parte del ciclo de deshielo del evaporador. La
configuracio´n realizada en el sistema de control nos ofrece una precisio´n de ±
0.5 ◦C.
En la figura 3.12 se puede observar conceptualmente el funcionamiento del
sistema de control, y en la figura 3.13 se observa la variacio´n de temperatura.
3.4.2. Sistema de adquisicio´n de datos
El sistema de adquisicio´n de datos permite la medicio´n de temperatura y regis-
tros de variables ele´ctricas. La adquisicio´n de temperatura, como se observa en
la figura 3.14, realiza el registro detectando el comportamiento del refrigerador
contra la temperatura del recinto.
La adquisicio´n de datos de variables ele´ctricas, como se muestra en la figu-
ra 3.15, recopila la demanda de energı´a ele´ctrica, au´n a altas frecuencias de
adquisicio´n de datos, como lo muestra la figura 3.16.
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Figura 3.7: Registro ele´ctrico de los chillerators
3.4.3. Programacio´n de control
En la programacio´n del sistema de control se puede llegar a utilizar lo´gica
difusa o redes neuronales para incrementar la estabilidad en el valor de so-
brecalentamiento y la temperatura del recinto en estado estable o dina´mico.
Este trabajo se limita a exponer el proceso de implementacio´n de estrategias
de control. En este sentido, se empleo´ un proceso de sintonizacio´n basado en
el me´todo Ziegler-Nichols, pero tambie´n se puede usar alguna variante como
el me´todo Cohen y Coon [4] el cual tomarı´a en cuenta el proceso de autorregu-
lado en el controlador PID. La alta variabilidad de las condiciones de consigna
hacen imposible la aplicacio´n de sistemas autorregulados debido a que estos
u´ltimos funcionan adecuadamente cuando las variaciones de la consigna no
son muy elevadas, condiciones muy alejadas del uso que se pretende dar a esta
ca´mara clima´tica. Adema´s, se puede llegar a trabajar las respuesta de la ca´ma-
ra, fusionando las te´cnicas de deshielo con el estudio realizado por Jiangjiang
Wang y Youjin Jing [5], donde se considera el control del sistema HVAC co-
mo un modelado no lineal y de incertidumbre. Tambie´n replicar experimentos
donde comparan el desempen˜o de lo´gica difusa, el convencional controlador
PID de proveedores, y el PID autorregulado. Es posible comparar la respuesta
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Figura 3.8: Interfaz de usuario implementada para los refrigeradores Chillerators
de los controladores en cambios de temperatura del aire de alimentacio´n en
estado estable o dina´mico [6].
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Figura 3.9: Proyeccio´n del comportamiento en la temperatura, de la interfaz de usuario
Figura 3.10: Diagrama actual del sistema de control del recinto
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Figura 3.11: Diagrama actual del sistema de control de la ca´mara de bajo costo
Figura 3.12: Trayectoria de temperatura controlada, dentro de la ca´mara clima´tica
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Figura 3.13: Acercamiento en la trayectoria de temperatura dentro de la ca´mara clima´tica
Figura 3.14: Recopilacio´n de temperaturas en los refrigeradores
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Figura 3.15: Acercamiento en la recopilacio´n de datos energe´ticos
Figura 3.16: Picos en la recopilacio´n de datos energe´ticos
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Capı´tulo 4
Conclusiones
El objetivo general que es la implementacio´n de un sistema de control de al-
ta precisio´n (variacio´n de ± 0.5 ◦C, ver figura 3.3) para la ca´mara de clima
controlado se alcanzo´. La ca´mara de clima controlado construida en la FIME
supera ampliamente las capacidades de la ca´mara de bajo costo realizada en
las instalaciones del CETEC de Whirlpool. Las capacidades superadas son:
• Precisio´n en la temperatura del recinto.
• Ampliacio´n de rango en temperatura.
• Preparacio´n para el sistema de humidificacio´n.
Los sistemas de control con los que fueron equipados originalmente de fa´brica
los equipos de refrigeracio´n que se emplean en la ca´mara clima´tica empleaban
controladores lo´gicos programables (PLC) que fueron sustituidos por contro-
ladores de automatizacio´n programables (PAC) de National Instruments. Con
este cambio fue posible desarrollar aplicaciones personalizadas en relacio´n al
control del sistema de refrigeracio´n, adema´s de aumentar la precisio´n del sis-
tema mediante aplicaciones desarrolladas en LabVIEW.
En su versio´n actual, la ca´mara permite controlar de manera estable la tempe-
ratura en el interior en un rango de -2 a 50 ◦C. Esta ca´mara esta´ provista con
el equipamiento necesario para operar con un lı´mite inferior de -30 ◦C. Es po-
sible, mediante el uso de librerı´as e instrumentos virtuales (VI) desarrollados
durante este trabajo, la implementacio´n de algoritmos de control de distinta
naturaleza. Por mencionar algunos, es factible mantener la temperatura inte-
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rior de la ca´mara en un valor constante durante largos periodos de tiempo (dı´as
o semanas) o variaciones dina´micas de temperatura en las que la consigna de
temperatura en el interior cambia cada cierto tiempo. Los ciclos y circuitos de
refrigeracio´n, y calefaccio´n esta´n enlazados en un solo programa. La humidi-
ficacio´n esta´ en etapa de preparacio´n, al igual que la operacio´n con los sis-
temas de baja temperatura que permitira´n alcanzar temperaturas de hasta -30
◦C. El programa desarrollado contiene todas las restricciones termodina´micas,
ele´ctricas y algoritmos mejorados. En la seccio´n de trabajo futuro, se exponen
las labores futuras que se sugieren realizar para tener una mejor herramienta de
trabajo en investigacio´n. El sistema de control implementado como se explica
en la seccio´n de trabajo futuro, requiere ma´s labor de programacio´n, ası´ como
ensayos para corroborar las mejoras.
La estrategia de control empleada en esta investigacio´n consiste en el uso de
dos controladores proporcional integral derivativo (PID), uno de ellos dedicado
exclusivamente al control del sistema de refrigeracio´n cuidando la integridad
del mismo al perseguir un factor de sobrecalientamiento fijo de 10 ◦C por de-
fecto, aunque otro valor puede ser asignado por el usuario hasta un ma´ximo de
90◦C. El segundo controlador PID se emplea para ajustar de manera precisa
la temperatura en el interior de la ca´mara en la etapa de calefaccio´n o enfria-
miento. Para poder hacer frente al extenso rango de temperaturas de uso, los
controladores PID y en especial el de precisio´n, se han implementado distintos
para´metros de sintonizado. La estrategia consistio´ en dividir el rango de tem-
peraturas de operacio´n en grupos de manera que existen cinco combinaciones
para los factores del control PID.
Se ha dotado adema´s a la ca´mara con la capacidad de adquisicio´n de datos
de variables ele´ctricas de alto detalle empleando herramientas de programa-
cio´n de LabVIEW, de modo que se pueden medir consumos energe´ticos de
aparatos ele´ctricos en cuatro estaciones distintas. El programa de adquisicio´n
de datos de variables ele´ctricas permite medir el consumo ele´ctrico, factor de
potencia, harmo´nicos, potencias aparente y reactiva, entre otros. Adema´s, per-
mite al sistema de adquisicio´n de datos registrar la informacio´n generada a
partir del uso de termopares tipo T en cuatros estaciones diferentes con capa-
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cidad de hasta 24 sensores cada una. El algoritmo de adquisicio´n de datos de
variables ele´ctricas y temperatura se encuentra integrado en la aplicacio´n de
control de la ca´mara, y al igual que e´ste, es susceptible de ser modificado con
base a las necesidades del usuario. El sistema de control implementado puede
mejorarse, debido a las variaciones que hay entre la sen˜al consigna y la real. El
proceso de implementacio´n se ha culminado satisfactoriamente gracias al gran
esfuerzo del grupo.
4.1. Trabajo Futuro
En e´sta ultima seccio´n se planteara´n las actividades por realizar en la ca´mara
de clima controlado. Las actividades a realizar se desarrollara´n con apoyo del
grupo de trabajo. Las actividades son las siguientes:
• Optimizar las etapas de temperatura en media temperatura. (Etapas
32-20, 20-12, 12-4, 4-0).
Actualmente las etapas de programacio´n son: mayores a 22 ◦C, entre 22
y 16 ◦C, entre 16 y 8◦C, y finalmente de 8 a 0 ◦C. Utilizando me´todos
de programacio´n, optimizacio´n y estadı´sticos, la ca´mara clima´tica puede
prolongar su estabilidad y precisio´n en la temperatura del recinto.
• Uso de las va´lvulas de presio´n
Actualmente el sistema de refrigeracio´n utiliza las va´lvulas de expansio´n
electro´nica, y By-pass de gas caliente. La implementacio´n de las va´lvulas
de presio´n abre un panorama ma´s versa´til en el control del sistema de
refrigeracio´n. Controlando la presio´n en el evaporador podremos obtener
un manejo diferente en la sintonizacio´n y la temperatura tendra´ una mejor
precisio´n con menos oscilaciones.
• Implementacio´n y puesta en operacio´n del sistema de baja tempera-
tura (-30 ◦C).
Actualmente el rango de operacio´n de la ca´mara clima´tica se encuentra
entre los 50 y 0 ◦C. El sistema de baja temperatura amplı´a el rango de
temperatura de la ca´mara clima´tica, dando la capacidad de evaluar en si-
tuaciones por debajo de 0 ◦C. Con la ventaja de abrir la posibilidades de
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ensayos a ma´s prototipos de usos mu´ltiples.
• Implementacio´n y puesta en operacio´n del sistema de control de hu-
medad.
Actualmente la ca´mara esta´ constituido por los sistemas de adquisicio´n de
datos, refrigeracio´n y calefaccio´n. El sistema de humidificacio´n se tiene
preparado solamente por programacio´n. Se tiene pendiente la instalacio´n
de los componentes fı´sicos. Se requiere la implementacio´n para tener la
capacidad de generar vapor en el recinto. La humedad no entra como fac-
tor determinante en la norma mexicana, pero tambie´n afecta el desempen˜o
de los dispositivos te´rmicos.
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